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Deckelmontage
Platzieren Sie den Deckel auf den 
Abfallbehälter und drücken Sie die 
jeweils gegenüberliegenden Ecken 
des Deckels nach unten, bis ein  
„Klicken“ das Einrasten bestätigt.

Kontrollieren Sie, ob der Deckel an 
allen Seiten richtig eingerastet ist!

Lösen Sie Luer- und Luer-Lock-Verbindungen zwischen Spritze 
und Kanüle.

Entsorgen Sie größere, scharfe und 
spitze medizinische Instrumente.

Lösen Sie die Verbindung eines Pens 
und einer Penkanüle.
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Anwendung

Schieben Sie die Deckelklappe  
mit einer Hand nach oben, bis sie in 
stehender Position einrastet.

Für die Entsorgung von 

1.	��K anülen mit Luer– oder
Luer-Lock-Ansatz

2.	� Penkanülen

3.	� verschiedenen 
größeren, scharfen und
spitzen medizinischen
Instrumenten

Lösen Sie die Deckelklappe durch 
leichten Druck auf die Lasche,  
sodass die Deckelklappe leicht nach 
oben springt. 

Deckelverschluss

Permanenter Endverschluss: 
Verschließen Sie die Medibox® nach Erreichen des maximalen 
Füllstandes (siehe Deckelprägung) durch gleichzeitigen Druck  
auf die gekennzeichneten Druckstellen.

TEMPORÄRER Verschluss: 
Lösen Sie den Deckel aus der 
Halteposition und drücken  
Sie die Deckelklappe leicht auf 
dem Gehäuse an.

Die Entsorgung der endver- 
schlossenen Medibox® erfolgt  
gemäß den lokalen, gesetzlichen 
Bestimmungen. 
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Karthäuser Straße 21 
34587 Felsberg
Kostenlose Servicehotline 
Tel.: 0800 - 10 10 871

www.ksmedizintechnik.de 
info@ksmedizintechnik.de

Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->
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